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Quadro informativo

Pregao Eletronico N° 90071/2024 (Lei 14.133/2021)
UASG 456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RR @

Critério julgamento: Menor Prego / Maior Desconto ~ Modo disputa: Aberto/Fechado

Avisos (9) Impugnacodes (2) Esclarecimentos (6)

24/04/2025 1821
-

PEDIDO DE ESCLARECIEMENTO - H. STRATTNER & CIA LTDA
“

RESPOSTA DO SETOR TECNICO DA COORDENADORIA GERAL DE URGENCIA E EMERGENCIA E GERENCIA

24/04/2025 1816
o

Pedido de Esclarecimento - Thais Gandra Kishi

“
RESPOSTA DO SETOR TECNICO DA COORDENADORIA GERAL DE URGENCIA E EMERGENCIA

09/04/2025 17:41
o

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - HOSPCOM

Esclarecemos o presente processo, no item 01 - SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA
FLEXIVEL.

Apo6s minuciosa analise ao descritivo, notamos a necessidade de esclarecimento a alguns
pontos:

Ponto 1 - Do processamento de imagens:

Em edital e solicitado:

"PROCESSADORA DE IMAGENS ... SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS (ATRAVES
DE PENDRIVE, CARTAO DE MEMORIA OU COMPUTADOR)”

Questionamos, se serao aceitos apenas sistema de captura integrado, visto que esta
solugao ocupa menos espagco.

Ponto 2 - Do video colonoscopio:

Em edital € solicitado:

“COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 1990MM!"

Questionamos, podera ser considerada uma variagao de +10% deste valor, como sendo
aproximadamente?

Ponto 3 - Dos acessorios:

Em edital € solicitado:

“PINCAS DE BIOPSIA’

Questionamos, as pingas solicitadas deverao ser autoclavaveis ou descartaveis?

Ponto 4 - Dos acessorios:
Em edital e solicitado:

“KIT LIGADURA ELASTICA" E *KIT GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA’
Questionamos, quais os itens/partes que deverao compor os kits solicitados?

)

REPOSTA DO SETOR TECNICO DA COORDENADORIA GERAL DE URGENCIA E EMERGENCIA
4 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, Ep.15702790.

Ponto 1- Do processamento de imagens:

"PROCESSADORA DE IMAGENS ... SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS (ATRAVES DE PENDRIVE, CARTAO DE
MEMORIA OU COMPUTADOR)!
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Ponto 2- Do video colonoscopio:
“COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 1990MM'
Resposta:

Manter as especificagdes contidas no Termo de Referéncia.

Ponto 3- Dos acessorios:
"PINCAS DE BIOPSIA
Resposta:

As pincas para Biopsia sao autoclavaveis.

Ponto 4- Dos acessorios:

"KIT LIGADURA ELASTICA” E *KIT GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA”

Quais os itens/partes que deverao compor os kits solicitados?

Resposta:

Considerando que os kits de ligadura elastica e de gastrostomia € um conjunto de materiais agregados para

uma finalidade especifica, vem previamente embalado e com registro em sua embalagem.

09/04/202517.32
o

PEDIDO DE ESCLARECIEMENTO - GRUPO B. BRAUN
XY

REPOSTA DO SETOR TECNICO DA COORDENADORIA GERAL DE URGENCIA E EMERGENCIA

09/04/2025 17:31
2

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - OLYMPUS OPTICAL
“

REPOSTA DO SETOR TECNICO DA COORDENADORIA GERAL DE URGENCIA E EMERGENCIA
09/04/2025 17:28
o

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - BIOHOSP
o

RESPOSTA DO SETOR TECNICO DA COORDENADORIA GERAL DE URGENCIA E EMERGENCIA

Incluir esclarecimento



> Quadro informativo > _Pregao Eletrénico : UASG 456961 - N° 90071/2024 (Lei 14.133/2021)



