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ILUSTRISSIMO(A) SENHOR(A)
PREGOEIRO(A)  DESIGNADA  PELA
SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE DE RORAIMA

PREGAO ELETRONICO SRP N.° 90068/2025
PROCESSO SEI N° 20101.016542/2025.30 —
SESAU

Samtronic Industria e Comércio Ltda., pessoa
juridica de direito privado,

regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nimero
58.426.628/0001-33, com sede na Rua Venda da
Esperanca, n° 162, Socorro, Sdo Paulo/SP, neste
ato representada por seu representante legal
infraassinado, nos autos do procedimento
licitatorio em referéncia, vem, respeitosamente, a
presenca de

Vossa Senhoria, com fundamento nas disposi¢des
do Ato de Convocagdo e da Lei n.° 14.133, de 1°

de

abril de 2021, dentro do prazo legal, oferecer suas
razoes de

IMPUGNACAO AO EDITAL

pelas razdes de fato e de direito que passa a
exXpor.

Vem a Impugnante interpor a presente
Impugnagao ao Edital, por verificar, apds analise
do mesmo, existirem irregularidades a serem
sanadas, pois violam frontalmente o disposto na
legislagao

vigente, bem como ferem os principios
norteadores do procedimento em questdo,
competindo ao

proponente interessado, apontar, no momento
oportuno, eventuais irregularidades, sob pena de
decair

do direito de recurso.

Sendo certo afirmar que o Edital é a lei interna
que rege os procedimentos

licitatorios, vinculando Poder Publico e
Proponentes a todos os seus termos, necessario se
faz que este

seja elaborado dentro dos ditames legais,
possibilitando a participagao isonomica de todos
0s

interessados.

Assim nos ensinam os estudiosos do Direito
Administrativo:

“O edital ¢ chamado de “lei interna do
procedimento licitatorio”, pois tanto

a Administragdo que o elaborou quanto os
licitantes se subordinam

integralmente aos seus termos.
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(o)

No entanto, a Administra¢ao é submetida a freios
e contrapesos no exercicio de

seu poder discricionario. O uso do poder
discricionario significa que o

administrador publico pode escolher, face a
conveniéncia, a oportunidade e a

finalidade, a op¢do que lhe parecer mais
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vantajosa dentre as legalmente

existentes.

Assim, na elabora¢do do edital, inclusive para a
realiza¢ao de licitacdo na

modalidade de pregdo, que se caracteriza pela
celeridade, a Administragao

Publica deve obediéncia aos principios
constitucionais da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da publicidade e
da eficiéncia.” (Tolosa Filho,

Benedicto, Pregdio — Uma Nova Modalidade de
Licitagdo, Ed. Forense, p.47/48)

(g-n)

Isto posto, passa a expor os motivos ensejadores
da presente Impugnacao.

I - DOS MOTIVOS DA IMPUGNACAO
Interessada em participar do pregdo em
referéncia, a peticionaria obteve copia do

Edital, mas notou que dentre as inimeras
condicdes para a participagdo, havia algumas
irregularidades,

com relagdo  aos  requisitos  técnicos
discriminatérios que acaba por restringir a
participagdo de empresas

na licitagdo em referéncia.

Sabemos que um dos objetivos primordiais da
Administracdo Publica é a

obtencdo da oferta mais vantajosa, entretanto, ao
exigir alguns  requisitos  exclusivos  de
determinada

marca, o Edital reduziu, ou melhor, ELIMINOU
o carater competitivo do certame, o que acaba por
direcionar o processo licitatério para o
cumprimento integral desses requisitos.

Estamos diante de restrigdo de competitividade,
entendendo que os

descritivos adotados por este r. Orgdo pode
acarretar prejuizos a Administragdo Publica, visto
que elimina a disputa de competidores.
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Em resumo, as condigdes impostas pelo Edital,
caracterizam o cerceamento do

direito de participagdo de outras empresas
concorrentes, inviabilizando a escolha de uma
proposta mais

vantajosa para a Administragdao Publica.

II - DAS EXIGENCIAS EIVADAS DE VICIOS
O Termo de Referéncia do citado no instrumento
convocatorio estio inseridas na

especificagdo dos equipamentos, as quais estdo
direcionados a marca Fresenius.

Vejamos:

- BOMBA PARA INFUSAO PARENTERAL

No edital ¢ solicitado equipamentos com
BATERIA COM FUNCIONAMENTO
COMPROVADO DE APROXIMADAMETNE
8H A 125ML/H.

Ademais, exige que a bomba POSSUA
FIXACAO DE SUPORTE HORIZONTAL E
VERTICAL.

Como ¢ de conhecimento do mercado, a Unica
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fabricante que possui as bombas com

ambas as caracteristicas solicitadas é a Fresenius,
através do modelo de bomba Parenteral.
Descritivo do Edital:

4

Importante destacar que, com excecdo do
equipamento da Fresnius, as

demais bombas de infusdo atualmente disponiveis
no mercado utilizam baterias de niquel,

com autonomia média de 5 horas, sendo este
tempo considerado adequado para atender as
necessidades infusionais usuais.

No tocante ao sistema de acoplamento, observa-
se que o modelo vertical

¢ amplamente utilizado e consolidado no
mercado. Dessa forma, a exigéncia de
acoplamento

horizontal mostra-se questionavel, por ndo refletir
pratica técnica predominante nem

representar ganho funcional relevante, podendo,
inclusive, restringir a participagao de

outros fabricantes.

- BOMBA PARA INFUSAO ENTERAL

No edital ¢ solicitado equipamentos com
BATERIA COM FUNCIONAMENTO DE
APROXIMADAMENTE 24 HORAS E PESO
MAXIMO DE 1,5KG.

Como € de conhecimento do mercado, a Unica
fabricante que possui as bombas com

ambas as caracteristicas solicitadas ¢ a Fresenius,
através do modelo de bomba Enteral.

Descritivo do Edital:

Reiteramos a existéncia de direcionamento ao
equipamento da Fresenius,

ao exigir bateria de aproximadamente 24 horas,
visto que as demais bombas de infusao
atualmente disponiveis no mercado utilizam
baterias de niquel, com autonomia média de 5
horas, sendo este tempo considerado adequado
para atender as necessidades infusionais

usuais.
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Ressalta-se, ainda, que a caracteristica
relacionada ao peso da bomba

também configura critério de direcionamento a
fabricante Fresenius, uma vez que os demais
modelos comercializados apresentam, em geral,
peso aproximado de 2 kg, o que evidencia
restricdo de competitividade.

I - DA NAO OBSERVANCIA AOS
PRINCIPIOS DA COMPETITIVIDADE DO
PROCEDIMENTO

LICITATORIO DA ISONOMIA E DA
LEGALIDADE

O objetivo primordial da Licitacdo ¢ a escolha da
proposta mais vantajosa a

Administracdo Publica. Com este intuito, as
licitagdes devem propiciar a participacdo do
maior nimero

possivel de participantes (produtos), com vistas a
que o Poder Publico possa efetivamente

https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/seguro/governo/configuracao?identificador=45696105900682025 3/8



01/10/2025, 16:51 Compras.gov.br

selecionar a

proposta mais vantajosa dentre o maior nimero
possivel de propostas. Para tanto, cumpre a
Administracdo Publica incentivar a participagdo
do maior ntimero de licitantes.

Ora, as inser¢des de clausulas restritivas
comprometem o carater competitivo

do Certame, pois exclui
DESMOTIVADAMENTE grande parte dos
licitantes que detenham condigdes

técnicas e econdmicas para prestar o servigo.

Isso porque, a contratacdo envolvendo ente
publico objetiva sempre viabilizar o

maior numero de “proponentes” a fim de atingir o
melhor e mais vantajoso negocio a
Administragao.

A doutrina brasileira ¢ pacifica ao afirmar que,
com base na lei de licitacdes, é

expressamente proibido estabelecer qualquer
condi¢gdo que limite a competigdo do
procedimento

licitatorio, vedando-se a inclusdo de "clausulas ou
condi¢des que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu carater competitivo ¢ estabelecam
preferéncias ou distingdes em razdo de
circunstancia

impertinente ou irrelevante para o especifico
objeto do contrato”

1

No caso em pauta, deve prevalecer o principio da
selecdo da proposta mais

vantajosa para a Administracdo Publica, com base
no carater competitivo do certame:

"competéncia discricionaria ndo pode ser
utilizada para frustrar a vontade

constitucional de garantir o mais amplo acesso de
licitantes".
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IV — DA AQUISICAO DE SERINGAS
HOMOLOGADAS E CERTIFICADAS PARA
USO NAS

BOMBAS DE SERINGA COMODATADAS

O edital em comento ndo prevé a aquisicdo de
seringas para uso na bomba de

seringa que sera fornecida em comodato.

Visando a seguranga dos pacientes e a eficiéncia
dos equipamentos, julgamos

relevante ressaltar a importancia da aquisicdo de
seringas certificadas e homologadas para uso
especifico

na bomba de seringa fornecida em comodato.

Ao adquirir seringas proprias para uso na bomba
de seringa comodatada,

garante-se:

1. Seguranga do Paciente

As bombas de infusdo de seringa exigem
altissima precisao na administragdo de
medicamentos, muitas vezes em volumes
milimétricos e com controle rigoroso de fluxo e
tempo.
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Seringas ndo certificadas ou nao homologadas
para uso no equipamento

comodatado  podem  apresentar  variagdes
dimensionais ou de deslizamento do émbolo,
afetando o

volume infundido.

Isso representa risco direto a vida do paciente,
especialmente em unidades

criticas como UTI, neonatologia, anestesia ¢
oncologia, onde medicamentos de alta toxicidade
e com

dose estreita sdo utilizados.

2. Conformidade com as Normas Técnicas e
Regulamentagao

As bombas de infusdo seguem normas
internacionais como:

* [EC 60601-2-24 — Equipamento eletromédico —
Parte 2-24: Requisitos

particulares para a seguranga basica e o
desempenho essencial de bombas e

controladores de infusao;

« ABNT NBR ISO 8536 — Normas aplicaveis a
dispositivos para infusao.

Para cumprir essas normas, os fabricantes
realizam testes de compatibilidade e

calibragem com modelos especificos de seringas,
que entdo sdo homologadas para uso com o
equipamento.
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Assim, a aquisicdo de seringas homologadas ¢
obrigatoria para garantir a

conformidade técnica e manter o certificado de
calibragdo do equipamento.

3. Garantia de Funcionamento da Bomba e
Responsabilidade Técnica

As bombas de infusdo identificam a seringa pela
forma, volume e caracteristicas

mecanicas. Seringas ndo homologadas podem
resultar em:

» Alarmes falsos;

* Interrupcao da infusao;

* Sub ou superdosagem;

» Compromete a garantia do equipamento.

5. Atendimento aos Principios da Administragdo

Publica

Ao adquirir apenas seringas homologadas, a
Administragao:

* Atende ao principio da eficiéncia (art. 37, caput,
CF/88);

* Preserva o interesse publico primario, ao
garantir seguranga e eficacia no cuidado com o
paciente;

* Evita desperdicio de recursos publicos,
assegurando a vida util e o correto funcionamento
dos

equipamentos.

V — JULGAMENTO POR ITEM

Embora o critério de julgamento adotado seja por
item, o edital impde aos

licitantes a obrigagdo de fornecimento de
equipamento(s) em regime de comodato, o que
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cria uma

incompatibilidade 16gica e juridica no certame.

A exigéncia de comodato de equipamentos
implica que o fornecedor seja

responsavel por manter, instalar, substituir e
prestar assisténcia técnica ao(s) equipamento(s)
durante
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toda a vigéncia contratual, o que requer
uniformidade no fornecimento ¢ padronizacao
tecnologica.

No entanto, ao se adotar o critério de julgamento
por item, é possivel que

diferentes fornecedores vencam diferentes itens,
tornando invidvel ou ineficaz a execucdo
contratual,

especialmente se 0 mesmo equipamento tiver que
atender a itens fornecidos por licitantes distintos.
Além disso, tal exigéncia contraria o interesse
publico, ao gerar dificuldades

operacionais e riscos a execucao contratual.
Assim, para garantir a logica da contratacdo, a
seguranga juridica e a plena

competitividade do certame, faz-se necessario:

1. Alterar o critério de julgamento para “MENOR
PRECO POR

LOTE”, de forma que o mesmo fornecedor
fornega todos os itens do lote ¢ o(s)

respectivo(s) equipamento(s) em comodato;

E

2. Suprimir a cota reservada, visto ser
incompativel com o modelo de

fornecimento  envolvendo  comodato  de
equipamentos.

VI- CONCLUSAO

De fato, a necessidade de reforma, torna-se mais
aparente na medida em que,

se mantida esta situacdo de ilegalidade, com o
seguimento do procedimento licitatorio, havera a
celebracdo do respectivo contrato decorrente de
proposta que certamente ndao € a mais

vantajosa para o Poder Publico, ficando
irremediavelmente prejudicado o direito da
Impugnante e

demais concorrentes de participar, em condi¢des
isondmicas e nos termos da lei com os demais
licitantes, do certame.
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VII - DO PEDIDO

Desta forma, requer-se:

(i) IMEDIATA REFORMA DO EDITAL, para
fins de anular as restricdes e

permitir a real competicdo entre os licitantes,
excluindo e alterando as

especificagdes que restringem a participacao de
outros produtos no certame;

(i) Formacdo de lote contendo extensores e
seringas, com fornecimento de

bombas de seringa em comodato;

(i) A alteracdo do modo de julgamento para
“MENOR PRECO POR LOTE”;
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(iv) Requer, por derradeiro, seja concedido o
efeito suspensivo a presente
Impugnacao.

Pede deferimento.

Sdo Paulo, 26 de setembro de 2025.
Assinado digitalmente por DIEGO
PAVAN:33354399880

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Presencial, OU=01554285000175,
OU=Secretaria da Receita Federal

do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(em branco), CN=DIEGO
PAVAN:33354399880

Razao: Eu sou o autor deste
documento

Localizagao:

Data: 2025.09.26 19:30:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versao: 2024.3.0

Resposta

Em atencdo ao Pedido de Impugnagdo
(19444927) interposto pela empresa
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA, Temos a esclarecer:

IV. DO PEDIDO Diante do exposto, requer a
Impugnante que Vossa Senhoria se digne a: a)
ACOLHER a presente Impugnagao,
reconhecendo a inconsisténcia entre o tipo de
julgamento por item e a exigéncia de comodato
de equipamentos vinculados a grupos de itens; b)
RETIFICAR o Edital de Pregdo Eletronico SRP
n® 90068/2025, especificamente os Anexos I e II
do Termo de Referéncia, para que o fornecimento
dos equipamentos em regime de comodato seja
compativel com a modelagem do certame e com
os principios da Lei n® 14.133/2021. Sugere-se,
para tanto, que a Administragdo adote uma das
seguintes solugdes:

b.1) Agrupamento por Lotes: Que os itens 1, 2, 3
e 4 sejam agrupados em um unico lote (vinculado
ao fornecimento da BOMBA DE INFUSAO
VOLUMETRICA em comodato); os itens 5 e 6
em outro lote (vinculado a BOMBA DE
INFUSAO PARA ADMINISTRACAO POR VIA
ENTERAL em comodato); ¢ os itens 7, 8, 9 ¢ 10
em um terceiro lote (vinculado a BOMBA DE
SERINGA em comodato). Isso garantiria que
cada tipo de bomba em comodato fosse fornecido
por um unico licitante vencedor para o respectivo
grupo de insumos, otimizando a gestdo, a
padronizacdo e evitando redundancias. b.2)
Revisao da Exigéncia de Comodato: Caso a
Administracdo opte por manter o julgamento por
item, que a exigéncia de comodato seja revista
para evitar a multiplicidade de equipamentos,
talvez vinculando o comodato a um tnico item de
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cada grupo ou estabelecendo critérios claros para
a quantidade de equipamentos de comodato a
serem fornecidos por tipo, independentemente do
numero de itens vencidos dentro de um grupo.VII
- DO PEDIDO Desta forma, requer-se: (i)
IMEDIATA REFORMA DO EDITAL, para fins
de anular as restricdes e permitir a real
competicdo entre os licitantes, excluindo e
alterando as especificagdes que restringem a
participagdo de outros produtos no certame; (ii)
Formagéo de lote contendo extensores ¢ seringas,
com fornecimento de bombas de seringa em
comodato; (iii) A alteracio do modo de
julgamento para “MENOR PRECO POR LOTE”;
(iv) Requer, por derradeiro, seja concedido o
efeito suspensivo a presente Impugnagao.

Apods analise, a impugnagdo ndo merece
acolhimento, pelos fundamentos a seguir:

I- DA ANALISE

Apds analise da area técnica competente,
concluiu-se que as especificacdes constantes do
Termo de Referéncia foram elaboradas em
conformidade com as necessidades dos Hospitais,
assegurando padronizagdo, seguranga e eficiéncia
no tratamento dos pacientes.

As exigéncias descritas no edital ndo configuram
direcionamento nem restricdo indevida, mas
traduzem critérios técnicos indispensaveis a
adequada prestacdo dos servigos de saude.
Ressalte-se que o esta Coordenadoria possui
discricionariedade para definir a forma de
julgamento e a estruturagdo dos lotes, desde que
devidamente justificada, o que ocorreu no
presente caso.

No que concerne ao pedido de efeito suspensivo,
ndo ha amparo legal que justifique a paralisagao
do certame, sobretudo diante da inexisténcia de
ilegalidade ou afronta aos principios licitatdrios.

11 - DA DECISAO

Diante do exposto, considerando a analise técnica
e a legalidade das disposicdes editalicias,
INDEFIRO a impugnagdo apresentada pela
empresa SAMTRONIC  INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA., mantendo-se inalteradas as
condi¢cdes e especificagdes do Termo de
Referéncia.
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